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Zwischen der Zahl der prim. Aminogruppen von Polyaminen und der Fluoreszenzintensität nach Umset-
zung mit Fluram® besteht kein Zusammenhang. Die Produkte der Fluramumsetzung wurden ms unter-
sucht (FD-MS, FAB-MS). 
Fluorimetric and Mass Spectrometry Investigation of the Fluram® Derivatives of Aminoglycoside Anti-
biotics 
No simple correlation could be found between the number of primary amino groups of polyamines and 
the intensity of fluorescence after the reaction with Fluram®. The reaction products were identified by 
means of FD-MS and FAB-MS. 
Die Umsetzung von Glykosidantibiotika mit prim. Aminofunktionen, z. B. Gentamicin, mit dem N H 2 -
gruppenspezifischen Fluoreszenzreagens Fluram®-Roche1) wurde zu einer raschen densitometrischen 
Bestimmungsmethode für diese Wirkstoffklasse ausgearbeitet2). 
Ungeklärt sind bisher die Produkte der Umsetzung von Verbindungen mit mehreren 
Aminogruppen bei standardisiertem Verfahren. Wir haben daher die Mono- und Dia-
mine 1-8 (Abb. 1) und die Antibiotika Netilmicin (9), Neomycin (10), Gentamicin C i 
(11), Cia(12) und C 2 (13) und Dibekacin (14) unter Standardbedingungen derivatisiert 
und die fluoreszierenden Reaktionsprodukte massenspektrometrisch im Felddesorp-
tions (FD) 3 ) - und Fast Atom Bombardment (FAB) 4 _ 6 )-Verfahren untersucht. 
1-8 wurden mit Fluram® umgesetzt und die hierbei auftretenden Fluoreszenzinten-
sitäten in Lösungen gemessen (Abb. 1). Die Werte für l,2-Diaminoethan(8), 1,2-Diami-
nopropan (7) 1,3-Diaminopropan (6) und 1,10-Diaminodecan (5) weisen daraufhin, 
daß die räumliche N ä h e der Aminogruppen die Fluoreszenzintensität vermindert. Die 
Diamine 5 und 8 reagieren nach ms Untersuchungen (s. u.) zweifach mit Fluram®. Ein 
einfacher Zusammenhang zwischen der Struktur der überprüften Amine und der Fluo-
reszenzintensität ist nicht zu erkennen, auch bei den Aminoglykosid-Antibiotika Netil-
micin (9) und Neomycin (10) mit drei bzw. sechs NH 2-Gruppen ist keine Korrelation 
zwischen Fluoreszenzintensität und Zahl der Aminofunktionen feststellbar. 
+) Aus der Dissertation M. Breitinger, Regensburg 1985. 
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Abb. 2: Pos. FAB-MS (Glycerin/HCl) des Gentamicin C rFluram®-Adduktes. 
Die Reaktionsprodukte der Modellamine 3,5 und 8 ließen sich mittels F D - M S ein-
deutig identifizieren (Tab. 1). Bei den Diaminen 5 und 8 hatten beide NH 2-Gruppen 
quantitativ mit Fluram® reagiert, bei Netilmicin (9) lagen die Produkte einfacher, dop-
pelter und dreifacher Umsetzung nebeneinander vor. Die F D - M S lieferte bei den deri-
vatisierten Aminoglykosiden 9-12 nur schwer reproduzierbare Spektren. Wir unter-
suchten ihre Fluram®-Derivate daher mit der F A B - M S in Glycerin/HCl als Matrix. 
Die Methode gab gut reproduzierbare Spektren (positive Ionen, Massenbereich bis 
m/z = 1800) (Tab. 2 und Abb. 2). 
Unter Standardbedingungen (s. Exp. Teil) reagieren nur Netilmicin (9) und Genta-
micin Ci (11) zum maximal möglichen Fluram®-Derivat, daneben treten stets die Pro-
dukte nur einfacher und zweifacher Umsetzung auf. 
Experimenteller Teil 
FD- und FAB-MS; M A T 311A (Massenbereich 1200 bei 3 kV) mit kombinierter EI/FI/FD- bzw. EI/ 
FAB-Quelle. FD: Emitter-Strom 15-20 mA; Emitter-Spannung 5-6 kV; Eintauchverfahren (Aceton/ 
Wasser =1:1). FAB: 11 NF Ion Tech. Ltd. saddle field ion gun (0.9 mA, 7.6 kV); Xe (99.99 %). 1-2 ug 
Substanz wurden in 1 ul Glycerin/HCl 10 % (v/v = 20:1) gelöst und auf ein Cu-Target aufgebracht. 
Tab. 1: Ergebnisse der FD-Messungen 
Amin NH 2 -Gr . Signale bei m/z Umsetzung Amin NH 2 -Gr . 
Signale 
bei m/z Umsetzung 
Ethylamin (3) 1 305 1 X - H 2 0 H 2N-(CH 2)io-NH2 (5) 2 692 2 X - 2 H 2 0 
H2N-CH2CH2-NH2 (8) 2 580 2X - 2 H 2 0 Netilmicin (9) 3 735 1 X - H 2 0 
995 2 X - 2 H 2 0 
1255 3 X - 3 H 2 0 
Tab. 2:Ergebnisse der pos. FAB-Messungen 
Amin M NH2-Gruppen Signale bei m/z Umsetzung Amin M NH2-Gruppen 
Signale 
bei m/z Umsetzung 




1 X - H 2 0 
2 X - 2 H 2 0 
2 X - H 2 0 
3 X - 3 H 2 0 
Gentamicin C i a (12) 449 4 709 
969 
987 
1 X - H 2 0 
2 X - 2 H 2 0 
2 X - H 2 0 
Neomycin (10) 614 6 874 
1135 
1 X - H 2 0 
2X - 2 H 2 0 + H e 




1 X - H 2 0 
2 X - 2 H 2 0 
2 X - H 2 0 
3 X - 3 H 2 0 
Gentamicin Cj (11) 477 3 737 
997 
1257 
1 X - H 2 0 
2 X - 2 H 2 0 
3 X - 3 H 2 0 
Dibekacin (14) 451 4 711 
971 
1 X - H 2 0 
2 X - 2 H 2 0 
Herstellung der Aminoglykosidantibiotika-Fluram®-Derivate für die FAB-MS 
Prinzip: Lösungen der entspr. Sulfate in Wasser werden auf den optimalen pH-Wert eingestellt und mit 
Fluram® in Acetontril in 200 ul-Anteilen unter Rühren versetzt. 
a) Gentamicine C l a , C 1 5 C 2 :20 mg Gentamicin C la-Sulfat in 1.0 ml Wasser wurden mit 0.2 N - N a O H auf 
pH 8 eingestellt und mit 35 mg Fluram® in 1.5 ml Acetonitril versetzt. Das gelbe Derivat wurde durch 
Zugabe von 2-3 ml Methanol in Lösung gehalten, hydrolysiertes Fluram wurde abfiltriert, das Filtrat 
i . Vak. für die FAB-Messung zur Trockne eingeengt. 
Analog wurden umgesetzt: 6.5 mg Gentamicin C rSulfat in 0.5 ml Wasser mit 8.0 mg Fluram® in 0.5 ml 
Acetonitril. - 12.4 mg Gentamicin C2-Sulfat in 0.5 ml Wasser mit 20.8 mg Fluram® in 1.0 ml Acetonitril. 
b) Netilmicin: 12 mg Sulfat in 0.5 ml Wasser, pH 8, 8.0 mg Fluram® in 0.5 ml Acetonitril. Analoge An-
sätze bei pH 5.0 und 7.0. Aufarbeitung s. a) Bei umgekehrter Zugabe sind die FAB-Spektren schwer inter-
pretierbar. 
c) Dibekacin: 20 mg Sulfat in 0.5 ml Wasser, pH 9,34.3 mg Fluram® in 1.5 ml Acetonitril. Aufarbeitung 
s. a.). 
d) Neomycin: 90.8 mg Sulfat in 1.0 ml Wasser, pH 9, 160 mg Fluram® in 1.5 ml Acetonitril. Aufarbei-
tung s. a.). 
Bestimmung der relat. Fluoreszenzintensitäten von Diaminen 
100 ul Stammlösung der jeweiligen Diamine (10~3 mol in MeOH/Wasser 1:1-vol) wurden mit 3.0 ml Puf-
ferlösung pH 8 (Merck 9888) und 0.5 ml Fluramlösung (3.0 mg in 10 ml absol. Aceton) 5 min geschüttelt 
(Mini Shaker, Fa. Braun, 500 U/min) und fluorimetriert. - Fluorimeter Perkin-Elmer MPF 2A, Hitachi 
Recorder; Spaltbreiten Emissions- und Anregungsmaximum je 4 nm; Dunkelstrom: 4; Empfindlichkeit: 
4-6; Filter: 430 nm; Papiergeschwindigkeit: langsam. - Ergebnisse: Abb. 1. 
Für FD-MS wurden die nach o. a. Angaben hergestellten Fluram-Derivate von Ethylamin, 1.2-Diami-
noethan und 1.10-Diaminodecan durch Einengen i. Vak. gewonnen. 
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